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VERBALE DI RIUNIONE

DATA ORA DI INIZIO ORA DI FINE

28/06/2022 15:00 16:30

OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P103 “Dispositivi per
l'infusione continua di farmaci (pompe elastomeriche)” per i fabbisogni dell’Azienda

Ospedale - Universita Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi.

PRESENTI
Presidente: Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione

Componenti:  |Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione

Segretario Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della
Verbalizzante: |Logistica

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

Presso la sala riunioni della UOC Anestesia e Rianimazione — 3° Piano Monoblocco si riunisce la
Commissione Giudicatrice per il terzo incontro.

La Commissione relaziona sulle prove pratiche effettuate riportando quanto segue:
LOTTO 1

- Ditta Aleal Medical: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. |l sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisitc minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto |a ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;

- Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura ia Commissione procede con l'attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata;

- Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in guanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;

- Ditta Surgika: a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato la
presenza di un filtro aria con foro per espulsione aria che non garantisce |'isolamento del
sistema comportando ad esempio il rischio di infezioni. |l sistema quindi non si pud ritenere
chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene
ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;

- Ditta Tau Medical: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
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I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;

- Ditta Tecnoline a seguito della prova della campionatura € stata riscontrata la presenza di
un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si pud ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:

- Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce l'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. |l sistema quindi non si pud ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

LOTTO 2
- Ditta Ates Medica: a seguito della prova della campionatura é stata riscontrata la presenza

di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmacol/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale.
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:

- Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura la Commissione procede con |'attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata;

- Ditta HS Hospital a seguito prova della campionatura la Commissione procede con
I'attribuzione dei punteggi come da tabella indicata:

- Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto |a ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:

- Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce I'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si puo ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

LOTTO 3
- Ditta Ates Medica: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmacol/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:
- Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura la Commissione procede con ['attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata:
- Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmacol/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:;
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- Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce l'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si pud ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitoiato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

Procede poi all'attribuzione dei punteggi come da schema allegato.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e da n. 1 allegato.

Presidente : Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione %‘é v ) -
I;:; Len

Componenti:

Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione Wﬁm’f

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione Qf {_ a,ﬂ/ BQOM
I

i

Il Segretario Verbalizzante

Z%‘?a Zuli
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