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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O0.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID Gara n. 20A188 — Procedura aperta telematica per la fornitura di “Ecografi” per
I’Azienda Ospedale — Universita Padova.

VERBALE APERTURA ECONOMICA

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio alle ore 11,00
(undici/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica —
Viale della Navigazione Interna 38 — 35129 Z.|. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot.
n. 9532 del 11/02/2022 (costituito dal Dott. Fabio Franceschi, in qualita di Autorita di gara, dalla
Sig.ra Michela Zulian assistente amministrativo in qualita di teste e dal Rag. Fabio Moro
collaboratore amministrativo in qualita di teste e verbalizzante), procede in seduta pubblica
all’apertura delle buste telematiche contenenti I'offerta economica.
Premesso che:
» la seduta odierna, tenuto conto dell'attuale situazione sanitaria, viene effettuata a distanza
tramite la piattaforma telematica Google-Meet;
> partecipano alla seduta odierna le seguenti ditte:
- Samsung Electronics ltalia S.p.a. nella persona del Sig. Luigi Sarzi Sartori, nato a Viadana
(MN) il 07/07/1964 (C.I. n. 3732120AA rilasciata dal Comune di Segrate — Ml -), giusta
delega conferita in data 14/02/2022 che permette al Sig. Luigi Sarzi Sartori di
rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;

- FUJIFILM Healthcare ltalia S.p.a. (ex Hitachi Medical Systems S.p.a.) nella persona del

Sig. Simone Battistella, nato a Brescia il 16/11/1980 (C.1. n. 606737 rilasciata dal Comune



di Sona — VR - ), giusta delega conferita in data 11/02/2022 che permette al Sig. Simone
Battistella di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;

- Techosp S.r.l. nella persona della Sig.ra Sara Siviero, nata a Marostica (VI) il 11/09/1980
(C.I. n. 124433 rilasciata dal Comune di Rossano Veneto — Vi -), giusta delega conferita in
data 14/02/2022 che permette alla Sig. Sara Siviero di rappresentare la ditta nella
presente seduta di gara;

- Esaote S.p.a. nelle persone del Sig. Alberto Boni, nato a Firenze il 13/08/1968 (C.I. n.
291526 rilasciata dal Comune di Firenze), del Sig. Francesco Ricci nato a Occhiobello
(RO) il 15/12/1963 (C.l. n. 616279 rilasciata dal Comune di Occhiobello — RO -), del Sig.
Domenico Ruello nato a Oppido Mamertina (RC) il 21/09/1976 (C.I. n. 552242 rilasciata
dal Comune di Firenze) e della Sig.ra Marianna Meli nata a Genova il 13/08/1969 (C.L. n..
AS 9722867 rilasciata dal Comune di Impruneta (Fl), giusta delega conferita in data
09/02/2022 che permette alle persone sopraindicate di rappresentare la ditta nella
presente seduta di gara;

- S.I.D.EM. S.p.a. nella persona del Sig. Luca Pro, nato a Padova il 04/01/1964 (C.I. n.
807462 rilasciata dal Comune di Padova), giusta delega conferita in data 10/02/2022 che

permette al Sig. Luca Pro di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara

Si precisa che:

»

la procedura di gara in disamina & stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.
1043 del 31/07/2020;

la procedura verra espletata utilizzando il sistema telematico di proprieta dell’Azienda
Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato “Sintel”;

come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine
fissato nel bando di gara (20/11/2020) la documentazione richiesta le seguenti ditte: Samsung
Electronics Italia S.p.a. di Milano, Hitachi Medical Systems S.p.a. di Buccinasco (Ml) ora
FUJIFILM Healthcare Italia S.p.a. di Buccinasco (MI), Techosp S.rl. di Udine,
ATESMEDICA.COM S.r.l. di Verona, S.I.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) e Esaote S.p.a. di
Genova,

in data 02/12/2020 e 14/12/2020 I'Autorita di gara ha proceduto alla verifica della completezza



e correttezza della documentazione amministrativa, e a seguito di tale operazione ha

ammesso tutte le ditte concorrenti alla fase successiva di gara — come risulta dai Verbali del

02/12/2020 e del 14/12/2020 custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica;

I'aggiudicazione avverra sulla base di quanto stabilito dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e

cioé a favore dell'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

Qualita punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale),

Prezzo punteggio massimo 30 punti;

con deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 18/03/2021, e successiva deliberazione di

modifica n. 2012 del 10/11/2021, & stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata

della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e delle

prove dimostrative ha redatto per ogni attivita svolta, sedute riservate del 23/04/2021,

16/07/2021, 15/11/2021, 14/12/2021 e 08/02/2022, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C.

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

v tutti i lotti risultano aggiudicabili;

v relativamente al lotto 1 I'offerta tecnica delle ditte ATESMEDICA.COM S.r.l., Esaote S.p.a.
e Samsung Electronics ltalia S.p.a. non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto in
uno dei criteri di qualita e, pertanto, non vengono ammesse al prosieguo della gara;

v’ relativamente al lotto 2 l'offerta tecnica delle ditte ATESMEDICA.COM S.rl. e Techosp
S.r.l. non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto in uno dei criteri di qualita e,
pertanto, non vengono ammesse al prosieguo della gara;

tutte le ditte ammesse hanno confermato l'offerta a suo tempo caricata nella piattaforma

telematica “Sintel”.

Alle ore 11,00 I'Autorita di gara procede alla lettura dei Verbali redatti dalla Commissione

Giudicatrice e allapertura delle buste telematiche contenenti I'offerta economica con i seguenti

esiti:

LOTTO 1 —Importo a base d'asta € 384.400,00



Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE

17 S.I.D.EM. € 365.000,00 60 27,98 87,98
2A Techosp € 358.768,00 55 30,00 85,00
3 FUJIFILM € 376.445,00 60 22,39 82,39

LOTTO 2 — Importo a base d’asta € 58.280,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE
gk FUJIFILM € 50.400,00 67 30,00 97,00
21 Esaote € 51.393,51 56 29,01 85,01

LOTTO 3 — Importo a base d’asta € 453.612,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE
1A Techosp € 436.500,00 69 29,66 08,66
27 S.I.D.EM. € 435.700,00 64 30,00 94,00

LOTTO 4 — Importo a base d'asta € 55.000,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE
14 Techosp € 52.700,00 70 17,91 | 87,91
28 ATESMEDICA € 36.892,50 55 30,00 85,00

Dal momento che I'offerta della ditta S.I.D.EM. S.p.a. per il lotto 1ha realizzato sia i quattro quinti
dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualita, ai sensi dell'articolo 97
del D.Lgs. n. 50/2016, sara cura della Stazione Appaltante richiedere alla stessa la presentazione
delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
proposto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di
gara che regolano la presente procedura, ed a qualt'altro dovesse emergere in merito alla
regolarita delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatarie.

La seduta di gara si conclude alle ore 11,42.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 5 (cinque) facciate e n. 9 Allegati rappresentati
da: Verbale n. 1 del 23/04/2021, Verbale n. 2 del 16/07/2021, Verbale n. 3 del 15/11/2021, Verbale
n. 4 del 14/12/2021 e Verbale n. 5 del 08/02/2022 della Commissione Giudicatrice, offerta della

ditta S.1.D.EM. S.p.a. per il lotto 1, offerta della ditta FUJIFILM Healthcare Italia S.p.a. per il lotto 2




e offerte della ditta Techosp S.r.l. per i lotti 3 e 4, riportante gli esiti della seduta, sottoscritto come

segue, previa lettura e conferma.
IL SEGGIO DI GARA:
PRESIDENTE

Dott. Fabio Franceschi

<7 /{
Tl Zih

TESTE

Sig.ra Michela Zulian

Ut T

TESTE E VERBALIZZANTE

Rag Fabio Moro
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Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA — Tel.+ 39 048 8211111

Cod.Fisc./P IVA 00349040287 — www.aapd. venslo.it — P.E.C.: protocalle. aopd@pecveneto.it

VERBALE N. 1 DEL 23 APRILE 2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI PER L’AZIENDA
OSPEDALE - UNIVERSITA PADOVA
1D 20A188

fl giorno 23/04/2021 alle ore 15:15 in modalita virtuale tramite Google Meet si e riunita la
Commissione Giudicatrice incaricata della verifica delle schede tecniche relative alla procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/20186, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto,
indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 31/07/2020.

Il Direttore Generale con Delibera n. 411 del 18/03/2021 ha nominato la Commissione
Giudicatrice. che risulta cosi composta:

Presidente:

Dott. Stefano Ferretti — UVTA

Componenti:

Dott. Giorgio De Conti —U.0.C. Radiologia 2

Dott. Biagio Castaldi — U.©.C. Cardiologia Pediatrica
Dott. Carlo Maturi — U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dott.ssa Patrizia Aruta — U.O.C. Cardiologia

PREMESSO CHE

» la fornitura di cui trattasi & suddivisa in n. 4 lotti;

« la fornitura in argomento sara aggiudicata con il criterio indicato all'art, 95 del D.Lgs
50/2016, ovvero a favore della ditta che risultera aver proposto l'offerta economicamente
pill vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

= offerta tecnica punteggio massimo punti 70
= offerta economica punteggio massimo punti 30
« hanno presentato offerta le seguenti ditte:

AtesMedica.com S.r.l. di Verona perilotti1, 2e 4
Esaote S.p.a. di Genova perilotti1 e 2
Hitachi Medical Systems S.p.a. di Buccinasco (Ml) perilotti 1e 2

Samsung Electronics ltalia S.p.a. per il lotto 1 (%

S.1.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) perilotti 1 e 3 Ve
(AN N \}Q/

Techosp S.r.l. di Udine perilotti1, 2, 3 e 4
T
‘\,‘,“ 1

=t



in data odierna, la Commissione Giudicatrice, procede alla lettura del capitolato speciale di gara,
dei requisiti minimi in esso richiesti e dei criteri di valutazione stabiliti.
Procede poi a visionare le offerte tecniche pervenute.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 16:30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui
di seguito elencati:

Componente
Dott Stefano Ferretti (Presidente) | 4 5, %

Dott. Giorgio De Conti (componente) W i
Uk‘\ Chx
Dott. Biagio Castaldi (componente) j\
(I 4 > Y

| Dott. Carlo Maturi (componente) e

Ol @c/

Dott.ssa Patrizia Aruta (componente)

< e s
O\ o Ce— /'\\( S

Verbalizzante: Rag. Fabio Moro

S



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

Via Giusliniani, 1 — 35128 PADOVA — Tel.+ 39 049 8211 111

Cod Fisc./P.iVA 00349040287 — www.aopd.veneio il - P.E.C.: protocolo.acnd@necveneto. it

VERBALE N. 2 DEL 16 LUGLIO 2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOGRAF! PER L’AZIENDA
OSPEDALE - UNIVERSITA PADOVA
iD 20A188

Il giorno 16/07/2021 alle ore 13:30 in modalita virtuale tramite Google Meet si & riunita la

Commissione Giudicatrice incaricata della verifica delle schede tecniche relative alla procedura

aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto,
indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 31/07/2020.

I| Direttore Generale con Delibera n. 411 del 18/03/2021 ha nominato la Commissione
Giudicatrice, che risulta cosi composta:

Presidente:

Dott. Stefano Ferretti — UVTA

Componenti:

Dott. Giorgio De Conti — U.0.C. Radiologia 2

Dott. Biagio Castaldi ~ U.0.C. Cardiologia Pediatrica
Dott. Carlo Maturi — U.0.C. Chirurgia Vascolare
Dott.ssa Patrizia Aruta = U.O.C. Cardiologia

PREMESSO CHE

o la fornitura di cui trattasi & suddivisa in n. 4 lotti;

o la fornitura in argomento sara aggiudicata con |l criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs
50/2016. ovvero a favore della ditta che risultera aver proposto l'offerta economicamente
pitl vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

« offerta tecnica punteggio massimo punti 70
s offerta economica purteggio massimo punti 30
s hanno presentato offerta le seguenti ditte:

AtesMedica.com S.r.l. di Verona per i lotti 1,2e4

Esaote S.p.a. di Genova per i lottite?2

Hitachi Medical Systems S.p.a. di Buccinasco (M) perilotti1 e 2
Samsung Electronics Italia S.p.a. per il lotto 1

S1.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) perilottile3

e
Techosp S.r.l. di Udine per i lotti 1,2,3e4 &
f_,/”’“M <,'"* 6(,
(':“‘N‘\ . N Z (‘
2250 ! | o T
L z’\>‘

CACL



e viene preso atto della nota prot. n. 080/2021/st del 07/07/2021 con la quale la ditta
FUJIEILM Healthcare ltalia S.p.a. comunica l'acquisizione da parte di FUJIFILM
Corporation Japan di Hitachi Diagnostic Imaging Business. Con la medesima nota precisa

che, a seguito di tale operazione, la ditta offerente per la procedura in disamina (lotti 1 e 2)
& la seguente: FUJIFILM Healthcare italia S.p.a.

s che sulla base di quanto sopra precisato hanna presentato offerta le seguenti ditte:
AtesMedica.com Sr.l. di Verona per i lotti1,2e 4

Esaote S.p.a. di Genova per i lotti 1 e 2

FUJI FILM Healthcare Italia S.p.a. di Buccinasco (Ml) per ilotti 1 e 2
Samsung Electronics Italia S.p.a. per il lotto 1

S.1.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) peri loti1e 3

Techosp S.r.l. di Udine per i lotti 1,2,3¢e4

In data odierna, ta Commissione Giudicatrice:

v procede alla verifica della documentazione tecnica caricata dalle ditte concorrenti,

v decide che per una migliore e completa valutazione degli apparecchi proposti dalle ditte
concorranti & necessario richiedere alle ditte campionatura al fine gi effettuare delle prove,

v/ individua le Unita Operative presso le quali verranino effettuate le prove degli gcografi.

a U.0.C. Provveditorato, Economato & Gestione della Logistica si occupera di comunicare alle

ditte le modalita per la consegna della campionatura presso le Unita Operative individuate.
La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 15:00.

Verbale letto, approvato e softoscritto dai component della Commissione present alla seduta, qui
di seguito elencati:

 —— e s R R e S .__.w-___.____d._d...___r_.._....._._.“_.._,.___. e e e e e e .
.....

-;.mﬁ__n.*_.._..___,(io_mtﬁﬂﬁfltﬁ_.ﬂ,_,_ﬁ.._._L,,—.._.
| Dott. Stefano Ferretti (Presidente)

I

[ Dott. Giorgio De Conti (companente) ‘ O\/\J\S\
| | o

r__,_,,,__,____w_,__,,__,._______, 5 : ;

'Dott. Biagio Castaldi (componente) , g

| B A7 |
L *‘/7"‘“-”7’“—‘

,( {/\

/7
_w__,_.__wif;’,,‘f”[(f

\ K of{V e C&\b;\S:hQ_,_,

SR
i
!

Dott. Carlmg&—nﬁo”m")‘”‘“‘*ww——T
{ 1

e

/

R

?BBE{EEEEEEEEATﬁa (componente)

Verbalizzante: Rag. Fabio Moro
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Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

Via Giustiniani, 1— 35128 PADOVA — Tel + 39 049 8211111

Cod Fisc./P.IVA 00349040287 — www.aovd.venelo.it — P.E.C.: protocolio. aopd@pecvensto.it

VERBALE N. 3 DEL 15 NOVEMBRE 2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOGRAF! PER L’AZIENDA
OSPEDALE - UNIVERSITA PADOVA
iD 20A188

Il giorno 15/11/2021 alle ore 9:00 presso la sala riunioni della U.O.C. Radiologia 2 delf’ Azienda
Ospedale — Universita Padova si € riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica
delle schede tecniche relative alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/20186, per
laffidamento della fornitura di cui in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.
1043 del 31/07/2020.

| Direttore Generale con Delibera n. 411 del 18/03/2021 ha nominato la Commissione Giudicatrice

& con successiva Delibera n. 2012 del 10/11/2021 ha proceduto alla sostituzione del Presidente -
Dott. Stefano Ferretti — con VIng. Erica Ceresola.

In considerazione di cio la Commissione Giudicatrice risulta cosi composta:

Presidente:

Ing. Erica Ceresola — U.O.C. Provveditorato Economato & Gestione delia Logistica

Componenti:

Dott. Giorgio De Conti —U.O.C. Radioclogia 2

Dott. Biagio Castaldi — U.O.C. Cardiologia Pediatrica
Dott, Carlo Maturi — U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dotl.ssa Patrizia Aruta — U.0.C. Cardiologia

PREMESSO CHE

o la fornitura di cui trattasi & suddivisa in n. 4 |otti;

s la fornitura in argomento sara aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs
50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterd aver proposto l'offerta econormicamente
pili vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

= offerta tecnica punteggio massimo punti 70
« offerta economica punteggio massimo punti 30

» hanno presentato offerta le seguenti ditte:

AtesMedica.com S.r.l. di Verona perilotti 1,2 e 4 ~y
Esaote S.p.a. di Genova perilottite2 M !



FUJIFILM Healthcare Italia S.p.a. perilotti1 e 2
Samsung Electronics ltalia S.p.a. per il lotto 1
S.1.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) perilotti 1 & 3
Techosp S.r.l. di Udine perilotti 1,2, 3e 4

Tenuto conto che le prove degli ecografi offerti per il lotto 2 non sono ancora terminate, la
Commissione Giudicatrice procede all'assegnazione dei punteggi qualita sulla base dei criteri
riportati nel Capitolato Speciale per i dispositivi facenti parte dei lotti 1, 3 & 4.

Si precisa che la valutazione degli ecografi & stata fatta tenendo conto della documentazione

tecnica inviata dalle ditte, delie prove effettuate e della destinazione d'uso degli apparecchi.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 10:15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti defla Commissione presenti alla seduta, qui
di seguito elencati:

lr Componente ]
"lng Erica Ceresola (Presidente) /~ . 7

I Dott. Giorgio De Conti (componente) m 4

'Dott. Biagio Castaldi (componente) ‘% '>§,Q
| 77
Dott. Carlo Maturi (componente) e o
; ~‘ it J C‘ —C,/“
i’IDQtt.ssa Patrizia Aruta (componente) I — J
: Vetiitg (}g_sw‘:&.._

\Verbalizzante: Rag. Fabio Mora

3]



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

i Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA ~ Tel.+ 39 049 8211111

i
i
@
L2

Cod. Fisc./P.IVA 00349040287 — www.aond veneto.ii — P.E.C.: pratecolly aopd@pecveneto.it

VERBALE N. 4 DEL 14 DICEMBRE 2021
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI PER L’AZIENDA
OSPEDALE - UNIVERSITA PADOVA
1D 20A188

Il giorno 14/12/2021 alle ore 9:00 presso la sala riunioni della U.O.C. Radiologia 2 dell’Azienda
Ospedale — Universita Padova si & riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica
delle schede tecniche relative alla procedura aperta, ai sensi dellart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
I'affidamento della fornitura di cui in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.
1043 del 31/07/2020.

il Direttore Generale con Delibera n. 411 del 18/03/2021 e successiva delibera di modifica n. 2012

del 10/11/2021 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta cosi composta:

Presidente:
Ing. Erica Ceresola — U.0.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Componenti:

Dott. Giorgio De Conti = U.0.C. Radiologia 2

Dott. Biagio Castaldi — U.0.C. Cardiologia Pediatrica
Dott. Carlo Maturi — U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dot ssa Patrizia Aruta — U,O.C. Cardiologia

PREMESSO CHE

e la fornitura di cui trattasi & suddivisa in n. 4 lotti;

« la fornitura in argomento sara aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs
50/2016. ovvero a favore della ditta che risultera aver proposto ['offerta economicamente
pitt vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

« offerta tecnica punteggio massimo punti 70
= offerta economica punteggio massimo punti 30
+ hanno presentato offerta le seguenti ditte:

AtesMedica.com S.r.l. di Verona perilotti 1, 2 e 4
Esaote S.p.a. di Genova per i lotti 1 e 2

Hitachi Medical Systems S.p.a. di Buccinasco (M) per tlotti 1e 2 /o
Samsung Electronics ltalia S.p.a. per il lotto 1 Jﬁff’/ | [
S.1.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) per i fotti 1 e 3 /



Techosp S.r.l. di Udine per i lotti 1, 2,3e4

La Commissione Giudicatrice procede all'assegnazione dei punteggi qualita, e relative motivazioni,
sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale per i dispositivi facenti parte dei lotti 1, 3 & 4 —
come da prospetti che vengono allegati al presente Verbale e ne fanno parte integrante e
sostanziale (n. 3 allegati).

Come gia evidenziato nel Verbale n. 3 |a valutazione degli ecografi & stata fatta tenendo conto
della documentazione tecnica inviata dalle ditte, delle prove effettuate e della destinazione d'uso
degli apparecchi.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 9:45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui
di seguito elencati:

Ing. Erica Ceresola (Presidente) 1 -~

|

Componente A __l‘
|
|

Dotk Giorgio De Conli (componente)

| Dott. Biagio Castald| (componente)

i
|
l
I -
1 wy
i i & : -
I Dott. Carlo Maturi (componente) T C\ é & .f,
: l e ”// {
|| - e
l

| Dot ssa Patrizia Aruta (componente)

I —

L

Verbalizzante: Rag. Fabio Moro
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LOTTO 1 - ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE SPECIA

Nalle valutazioni dei sistemi proposti dalle ditte concorrenti & emerso una
tecriologico tenuto conto anche delle esigenze cliniche delle Unita Opera
?mmmr_:m raggiunge il punteggio massimo Ems,ﬂo.

Singoli parametri

RSt

Caratteristiche generali:

e e defecobmoga ad | |

esempio:
s Capscita di memoria
Numero di porte usb
« Tecnologia e prestazioni del processore
» dimensioni e risoluzione del monitor
» dimensioni & peso dellapparecchio
= tempi di accensione da spento standby
eventuale presenza batteria e durata
e rumorosita indB o
Caratteristiche tecniche delfecolomografo ai fini
gualitativi dellimaging ad esempio:
° frequenza massima (MHz)
s profondita di scansione massima (cm)
o frame rate (imm/sec) in 2D con sonda
convex
° B/N e colore,
s range dinamico (dB)
cenaii digitali in Tx e Rx
Gamma, tipologie e caratteristiche {ecniche e
funzionali dei trasduttori:
o Numero di trasduttori collegabili
contemporaneamente (no pencii) al
sistema,

@

2

®

I,

LISTICO DI FASCIA

Punti Massimi

IS et

-
)

ALTA

e

AtesMedica

10

mmmomwtflﬂ

|

i
|
!

~Fuiiex jiml_mma.

tive interessate, pertanto delle

Hitachi) |
_

i

_
_
8 J
ﬂ
#
M
|

10 #

]

\
9

tecnologia non al massimo livello attuale di sviluppo

proposte tecniche offerte

X
Samsung M “Fechosp | x,xﬂm
Jx
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« dimensioni e peso __

o materiali di costruzione tecnologie :
innovative

+ range di frequenze di lavoro,

. modalita & angolo di scansione

e fuochi ‘
|
|
|

tnoltre, in particolare: |
» Gamma e tecnologia dei trasduttori |
volumetrici
o Gamma e tipologia dei trasduttori a i ’
___ matrice o . | U
SUBTOTALE e |
R | inimot8 | | B
_
‘Elaborazione immagint: ____________ l.l_,,l,.,‘..l,l,iw\..t_.ﬁll_ii..l.%.x&x!..
Caratteristiche e funzioni di elaborazione delle _ | ﬂ
immagini, ad esempio: _ i
e zoom in tempo reale e suimmagine _ ~
congelata 6 . 6
+ risoluzione matrice di immagine in _ ‘
visualizzazione f *
s funzioni @o:ﬁ:h@mianmmwozm 1= 1 . S e ]
6 !
SUBTOTALE - . Minmo3 | l___Jﬁ.\i-_;\!lﬂ_%\iixl.fx\. t\L,l —— mM
| S S v I =T i I ey : -
| Fungionzlits e qualia ds s || AesMedus i_.m%m__n*\..@mw\gjf,._tm_\wmﬁim_-@%@\ xmﬁmﬁ_ s
1 !
_.M {la capacita {la capacita _ {capacita di ﬂ_ ﬁomvmo._ﬁ di _ (la omn.mo;m ’ ﬁ,omnmn:m di M sﬁ.Mv
di di ; mm:m\:mmwo:m | penetrazione ﬂ di . , um:m.:.mw_o:m
; o s . . penetrazione nm:m:mﬁo:mf_ buona) ﬂ buona) , nm:m:mw,o:m“ sufficiente) #
Funzionalita e qualita imaging 2D. ad esempio cu paziente  SU paziente | | | supaziente | ,
capacita di penetrazione in particolare su paziente 8 w difficimente  difficimente , | difficimente | M
difficilmente esplorabile | esplorabile esplorabile | ~ — esplorabile “ m m.W
i risulta poco  risulta poco ” “ | risulta poco. | ﬂ, e\
adeguata) adeguala) v _ﬁ w adeguata) _ | NS
” { i




4 4 m 6 6 4 5 3
(la qualita (laqualita |  (buona {buona (la qualita (discreta A
color e colore | qualita color | qualita color color e qualita color o
! Y
Funzionalita e qualita dellimmagine color e an_un_mﬂ aongmﬁ | doppler) | doppler) anu pler doppler)
doppler, ad esempio sensibilita ai flussi lenti e 8 m:m_mo_ﬁmﬁ mcmwo_ﬂwmﬂm cmwwma
s i piani i ) ! ) s .
ensibilita del color doppler nei piani profondi censibilita sensibilita <ensibilita
inferiore nei  inferiore nei | inferiore nei
piani piani piani
e ] profondi) profondi) profondi)
Funzionalita e qualita dellimmagine B- L 2 = 3 2 4
doppler, in nm%nowm_‘m mwmomo_mmm_mmwmﬁ%wa% © .Ecm.__ﬁm .Ecm._zm Aa_moﬁ %m awmoﬁmﬂ .Ecm.zm a._moﬂ.mwm
ottimizzazione dell'immagine e di riduzione degli 4 .&m:oa . §.ﬂm:oﬂm ’ D.:m_;m ) g.cm_;m . inferiore n.cm:wm ;
artefatti nellimmagin  nellimmagin deltimmagin | dellimmagin nell'immagin | dellimmagin AN
| gB-Mode) g B-Mode) g B-Mode) g B-Made) g B-Mode) e B-Mode) %
e . . ; 5 5 6 6 5 5
Mﬂﬂmw_mﬂ@m“wﬁCNMM%M%_“o%vaMMMwm._m %mﬁmmmmgm:m 8 {funzioni (funzioni (funzioni {funzioni (funzioni (funzioni | wkm‘
possibili, funzionalita e cap acits di elaborazione avanzate m,.\m:Nmﬂm avanzate avanzate avanzate avanzate .
o el discrete) discrete) buone) buone) discrete) discrete) J
3 3 4 4 3 : wy
(Ergonomia (Ergonomia (migliore (migliore (Ergonomia (Ergonomia a\f
Ergonomia del sistema e semplicita d'uso 4 del sistema e del sistema semplicita semplicita | del sistema e | del sistema & |
semplicita semplicita d'uso, d'uso, semplicita semplicita St
d'uso buono)  d'uso buono) | interfaccia interfaccia | d'uso buono) d'uso buono)
[ N R L nwitva) | ]
SUBTOTALE _ 32 17 17 26 26 17 21 iz
A @md._d'.wlmlvxuﬂ m|lll. e ——e e b .i.||\|l|l,..xL|E..yll.l'!‘.\ll!liz.(l»l‘f\.\‘\....L :
ESCLUSA ESCLUSA 60 60 . ESCLUSA 55 ol
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LOTTO 3 - ECOGRAFO PER USO CARDIOVASCOLARE TOP DI GANMMA

S

Singoli parametri

Caratteristiche generali:

Caratteristiche tecniche dell'ecotomografo. ad esempio:
o Capacita di memoria
» Numero di porte usb
e Tecnologia e prestazioni del processore
« dimensioni e risoluzione del monitor
=« dimensioni e peso dell'apparecchio
« tempidi accensione da spento e standby
» eventuale presenza batteria e durata
e rumorositain dB T
Caratteristiche tecniche dellecotomografo i fini qualitativi dellimaging . ad esempio:
» frequenza massima (MHz)
o profondita di scansione massima (cm)
o frame rate (imm/sec) in 2D con sonda phased array
= frame rate (vol/sec) in 4D con sonda phased array
=« B/N e colore,
= range dinamico (dB)

o canali digitaliin Tx e RX

Gamma. tipologie e caratteristiche tecniche e funzionali dei trasduttori.

o Numero di trasduttori collegabili contemporaneamente (N0 pencil) al sistema,
=« dimensioni & peso

o materiali di costruzione e tecnologie innovative

o range di frequenze di lavoro,

» modalita e angolo di scansione

o fuochi

|

! noltre, in particolare:

o Gamma e tecnologia dei trasduttori volumetrici |
o Gamma e tipologia dei trasduttori a matrice

Punti Massimi

e e et e

Minimo 18

i I le\ﬁ\ R — “l.ll — \Lfi(!!{lig

10

(i trasduttori della

concorrenza
risultano pil

ergonomici e leggeri)

" Techosp |

Techosp _

{rispetto alla
concorrenza non
esiste un tasto
standby)

12

11




Funzionalita e qualita da prova.

Caratteristiche e funzioni di elaborazione delle immagini, ad esempio:
» zoom in tempo reale e su immagine congelata
o risoluzione matrice di immagine in visualizzazione
e funzioni disponibili di quantificazione 2D

SUBTOTALE

'Funzionalita e qualita imaging 2D color e doppler compresi (color doppler, dopple
CW, regolazione automatica dello spettro), capacita di effettuare triplex mode |

Software di anaiisi: funzionalita, flessibilita e completezza s

tress eco, calcolo

............... - J\\Mi —

(la funzione zoom di
immagine congelata €
la semplice
magnificazione
dell'immagine 2D,
mentre quello della

6 concorrenza € uno
zoom attivo, Inoltre
rispetio alla
concorrenza non €
possibile eseguire
applicazione di M-
Mode da immagine 2D
da offline)

o ——g - ; | ——
_ Minmoe3 | ]
T — —t P

8 8
AT — z I
(manca M-Mode B8

anatomico, inoltre io &
speckle tracking sia 2
jiposo che nella

|

automatico frazione di eiezione, M-Mode anatomico e speckle di parete per immagini 8 funzions £Co stress &
2D inferiore rispetio alla
concorrenza per:
facilita di utilizzo,
- — i I riproducibilitd) e
Funzionalita e qualita dellimmagine B-Mode e doppler, in particolare efficacia dei 4 4 4
sistemi di ottimizzazione dellimmagine e di | riduzione degli attefati L e —e "
Funzionalita e capacita di elaborazione nelle applicazioni piu avanzate quali imaging 8 8 ! 8
volumetrico 4D real time, compreso il mogmml&mhmm@mm%b@mmwmﬁawtm1...,,1; I ——— zl;l I
ergonomia del sistemna € semplicita d'uso B [ SR 4 sill:.ilk.lmi! I S s .
 ETgORINE 2 semplicia ause M 33 25 | 5
SUBTOTALE Minimo 18
TOTALE ﬁ b4 | &



LOTTO 4 - ECOGRAFO PER US0 OSTETRICO-GINECOLOGICO D! FASCIA MEDIO-ALTA

o Capacitadi memoria
Numero di porte usb
Tecnologia e prestazioni del processore
dimensioni e risoluzione del monitor
dimensioni e peso dellapparecchio
ternpi di accensione da spento e standby
eveniuale presenza patteria e durata
__» rumorosifa in dB e ———
Caratteristiche tecniche am:_mooﬁo?omﬂma ai fini qualitativi dell'im
esempio:

« frequenza massima (MHz)

« profondita di scansione massima {cm)

s frame rate (imm/sec) in 2D con sonda pnased array

+ BI/N e colore,

s range dinamico (dB)

» canali digitali in Tx e RX

"GSamma, tipologia e caratteristiche tecniche e

s Numero di trasduttori collegabili contemporaneamente {no pencii
sistema,

dimensioni & peso

materiali di costruzione e tecnologie innovative
range di frequenze di lavoro,

modalita e angolo di scansione

o fuochi
Inoltre, in particolare:

e Gamma e tecnologia dei trasduttori volumetrici

e & ® © o O

a @ © ¢

ging . ad

) al

S——

[ ——— \ilitili}l‘ﬂ,- e J
i AtesMedica Techosp
Punti Massimi
e ...[n\\l_T.;\-\,_\!ll\-l
,,,,, R R— N SN
9 _ 9
v |
# 12 12
| 12
| i
| |
L S T
| |
| , m
| “ “
! |
| _ !
, 10 | 11 *
f A 1‘ ’ . - . “
" (per esami diJunga | _
d | durata i trasduttors M w
risultano poco . |
_ maneggevoli) w w

A



S Gurmms < paioge e e s T N
31 32 /
SUBTOTALE G | e
Minimo 18 | f
o Y
lmm“xmoanmo,mmH@.m ini: T - . I B I D — 7/
- [ — N
5 6 LS /
(Le funzioni di ,/[?/,
quantificazione 2D N
Caratteristiche e funzioni di elaborazione delle immagini, ad esempio: risultano risultano ,
s zoom in tempo reale e su immagine congelata 6 nom:nﬂ_m._wwwwhm__m r\ww
e risoluzione matrice di immagine in visualizzazione ostetriche in w
e funzioni disponibili di quantificazione 20 particolare per le A
attivita di Procrezione el
i Medicaimente w ;
Assistita come nella c~
misura del diametro
B medio gei follicoli) . o
I —— ey ! - : - —
SUBTOTALE R !
U ——— e _Minimo 5 . _ e —
M % N s e e —— SN P SR S [ SR, m/
Funzionalita e qualita da prova: ] - . - —— b o s —
w 7 1 e
; (la capacita di -
penetrazione su
paziente difficimente
. - s . . L ) . lorabile risult ,
mc:.N_o:mEm e qualita imaging 2D (ad esempio capacita di penetrazione in mwmo mmamd%umﬁmwww ,
um:ﬁo.gm.ﬂm su paziente difficilmente esplorabile), color e doppler {(ad esempio 10 : particolare :m_._ e {
sensibilita ai flussi lenti e sensibilita de! color doppler ne1 piant profondi) | ecografie trans (
vaginali su paziente
cbesa. .
Prestazioni inferiofi |
per la valutazione dei
flussi su calibri fini)

3]




Campletezza e funzionalita software di calcolo (ad esempio mi
automatiche, calcolo automatico delle strutiure ipoecogene

software applicativi in relazione alla qualita dell ‘immagin
sistemi di ottimizzazione dellimmagine e di riduzione

~he

isprazioni bipinetriche

e in particolare efficacia dei
degli artefatti

@

I S

imprecisa, includendo

=

2
(e funzionalité
software di calcolo si
sono dimostrate nan
sempre efficaci nelle
misurazioni
biometriche
automatiche, |
particolare nelle
misurazioni
automatiche
necessarie ad ativits
di Procrezione
Medicalmente
Assistita, ooBm il

conteggio
dimensioni dei .c__
ovarici: 1a conta del
follicoli era spesso

strutture vascolari.

follicoli vicini o non
identificando follicoli
di piccole dimensioni.
La biomelria ostetrica

risultava woprecisa

nellidentificazione
automatica delle
strutture in nm%no_ma

__perlon oa,wﬂloyiéi

(i software mun_,_ougs
per I ottimizzazione
dellimmagine e 12
riduzione degli
artetatti sono
sufficienti, non

i

053_ >zati in ambite _
o_:mno_ogoo e {
osietrico)

e e ..\I\\

[ D

IS
TN
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Completezza delle funzioni, qualita de

I'immagine e capacita di elaborazione nelle
applicazioni pill avanzate quali imaging volumetrico 3 D

e 4D real time

ergonomia del sistema e semplicita d'uso

SUBTOTALE

32

4

Minimo 18

TOTALE _

]

(Funzioni sufficienti,

meno intuitive,
risoluzione inferjore
dellimmagine 3D e
4D in campo ostetrico

come nel corpo
calloso 3D e nel

___ profilo facciale) v
4

(sistema meno

intuivo)

19

55




Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

Via Giustiniani, 1— 35128 PADOVA — Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 - www.aopd.veneto.it — P.E.C.: protocollo.acod@pecveneto.it

VERBALE N. 5 DEL 8 FEBBRAIO 2022
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI PER L'AZIENDA
OSPEDALE - UNIVERSITA PADOVA
ID 20A188

Il giorno 08/02/2022 alle ore 9:00 presso la sala riunioni della U.O.C. Radiologia 2 dell'Azienda
Ospedale — Universita Padova si & riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica
delle schede tecniche relative alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
I'affidamento della fornitura di cui in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n.
1043 del 31/07/2020.

It Direttore Generale con Delibera n. 411 del 18/03/2021 e successiva Delibera di modifica n. 2012

del 10/11/2021 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta cosi composta:

Presidente:
Ing. Erica Ceresola — U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Componenti:

Dott. Giorgio De Conti — U.0.C. Radiologia 2

Dott. Biagio Castaldi — U.O.C. Cardiologia Pediatrica
Dott. Carlo Maturi — U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dott.ssa Patrizia Aruta — U.O.C. Cardiologia

PREMESSO CHE

s la fornitura di cui trattasi & suddivisa in n. 4 lotti;

o l|a fornitura in argomento sara aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs
50/2016, ovvero a favore della ditta che risultera aver proposto l'offerta economicamente
pitl vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

= offerta tecnica punteggio massimo punti 70
= offerta economica punteggio massimo punti 30
» hanno presentato offerta le seguenti ditte:

AtesMedica.com S.r.l. di Verona perilotti1, 2e 4

Esaote S.p.a. di Genova perilotti1l e 2

FUJIFILM Healthcare ltalia S.p.a. perilotti1e 2

Samsung Electronics ltalia S.p.a. per il lotto 1

S.I.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB) perilotti1e 3 g

P>
Techosp S.r.l. di Udine perilotti 1,2, 3 e 4 { d?"" S
[ O R

T Ao
7 ‘l/:_,,/
- LT

1



» i lavori della seduta odierna riguardano l'assegnazione del punteggio qualitd sulla base dei

criteri riportati nel Capitolato Speciale per i dispositivi facenti parte del lotto 2.

Si precisa che la valutazione degli ecografi & stata fatta tenendo conto della documentazione

tecnica inviata dalle ditte, delle prove effettuate e della destinazione d'usc degli apparecchi.

Si allega al presente Verbale, di cui ne fa parte integrante e sostanziale, il prospetto riportante i

punteggi di qualita assegnati.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 9:45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui

di seguito elencati:

Compoenente

Ing. Erica Ceresola (Presidente)

g
//

;;[o/xwm

Dott. Giorgio De Conti (componente)

u}‘f\@(

Dott. Biagio Castaldi (componente)

Dott. Carlo Maturi (componente)

‘,/ K /éL g

p 73 tm-—"

i
i

L

Dott ssa Patrizia Aruta (componente) o ‘ =
LaSietas DS
Verbalizzante: Rag. Fabio Moro
b
4 -’{z, / a
(\H/‘/Z/ ( ﬂ}’;/



LOTTO 2 - ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE AMBULATORIALE/REPARTO OSPEDALIERQ DI FASCIA MEDIA

Singoli parametri

Punti Massimi

AtesMedica

Esaote

Fuji (ex Hitachi)

Techosp

Caratteristiche generali:

Caratteristiche tecniche dell'ecotomografo, ad esempio:

®

® @ B O

L]

Capacita di memoria

Numero di porte usb

Tecnologia e prestazioni-del processore
dimensioni e risoluzione del monitor
dimensioni e peso dell'apparecchio
tempi di accensione da spento e standby
eventuale presenza batteria e durata
rumorosita in dB

Caratteristiche tecniche dell'ecotomografo ai fini qualitativi
dell'imaging ad esempio:

9

2

frequenza massima (MHz)

profondita di scansione massima (cm)

frame rate (imm/sec) in 2D con sonda convex
B/N e colore,

range dinamico (dB)

canali digitali in Tx e Rx

12

Gamma, tipologie e caratteristiche tecniche e funzionali dei
trasduttori:

Numero di trasduttori collegabili contemporaneamente
{no pencil) al sistema,

dimensioni e peso
materiali di costruzione e tecnologie innovative
range di frequenze di lavoro,

modalita e angolo di scansione

11

12

1"

12

11

12

11

12

11

o
¥



o fuochi

SUBTOTALE Wil 32 32 32 -
Elaborazione immagini:
Caratteristiche e funzioni di elaborazione delle immagini, ad
esempio:
e zoom in tempo reale e su immagine congelata 5
¢ risoluzione matrice di immagine in visualizzazione ° 6 . ®
e funzioni disponibili di quantificazione 2D !
SUBTOTALE 3.:.wso , 6 6 6 6
mni
Funzionalita e qualita da prova: AtesMedica Esaote Hitachi Techosp
4 4 9 4
Capacita di Capacita di Buona capacita | Capacita di
penetrazione penetrazione di penetrazione, |penetrazione
non adeguata non adeguata qualche difficolta | non adeguata
alle esigenze, alle esigenze, per organi del alle esigenze,
particolarmente particolarmente | collo ad particolarmente
critica per organi  critica per organi estrinsecazione | critica per organi
superficiali del superficiali del mediastinica superficiali del
collo (linfonodi,  collo (linfonodi, collo (linfonodi,
) organi organi organi
mc:N_o:m_zm e qualita imaging 2D, ad esempio capacita di parenchimatosi) ~parenchimatosi) parenchimatosi)
penetrazione in particolare su paziente difficilmente 10 e con con con

esplorabile ,

estrinsecazione
mediastinica.
Difficolta nell'
individuazione e
caratterizzazione
(dimensioni,
calcificazioni,
margini, etc.) dei
noduli tiroidei al
_msm anche di una
!valutazione di

estrinsecazione
mediastinica.
Difficolta nell’
individuazione e
caratterizzazione
{(dimensioni,
calcificazioni,
margini, etc.) dei
noduli tiroidei al
fine anche di una
valutazione di

estrinsecazione
mediastinica.
Difficolta nell’
individuazione &
caratterizzazione
(dimensioni,
calcificaziont,
margini, efc.) dei
noduli tiroidei al
fine anche di
una valutazione




ﬂc:Nmo_.Jm:S e qualita dellimmagine color & doppler, ad
esempio sensibilita ai flussi lenti e sensibilita del color doppler
nej piani profondi

10

ﬂ::wmo:m_:m e qualita deltimmagine B-Mode e doppler, in
particolare efficacia dei sistemi di ottimizzazione dellimmagine
e di riduzione degli artefatti

sospetita sospetta di sospetta
malignita e di malignita e di malignita e di
identificazione identificazione identificazione

delle lesioni da
sottoporre ad
agoaspirato.
Globalmente
immagini troppo
“fluide” e poco
definite.

4
Imaging
yascolare non
specifico nella
valutazione della
vascolarizzazion
e dei noduli
tiroidei, nella
distinzione tra
presenza di
malattia
autoimmune e
quadro clinico
borderline

2
presenza di
significativi
artefatti su
lesioni nodulari

delle lesioni da
sottoporre ad
agoaspirato.
Globalmente
immagini troppo
“fluide” e poco
definite.

4
Imaging
vyascolare non
specifico nella
valutazione della
vascolarizzazion
e dei noduli
tiroidei, nella
distinzione tra
presenza di
malattia
autoimmune e
quadra clinico
borderline

3
moderata
capacita di
ottimizzazione
dell'immagine
che risulta non
sufficientemente
definita in
particolare per
guanto attiene
la

v

9
Buona
funzionalita e
qualita
dellimmagine
color e doppler

delle lesioni da
sottoporre ad
agoaspirato.
Globalmente
immagini troppo
“fluide” e poco
definite.

4
Imaging
yascolare non
specifico nella
valutazione della
vascolarizzazion
e dei noduli
tiroidei, nelia
distinzione tra
presenza di
malattia
autoimmune &
quadro clinico
borderline

2
presenza di
importanti
artefatti su
lesioni nodulari

A
A
= 3



caratterizzazione

degli aspetti
iperecogeni
3 3 4 3
La definizione La definizione La definizione
della della della
consistenza consistenza consistenza
delle lesioni delle lesioni delle lesioni
focali di organi  focali di organi focali di organi
parenchimatosi parenchimatosi parenchimatosi
atiraverso attraverso attraverso
Funzioni avanzate (fusion imaging, elastonografia e imaging : procedura P | preseaurd pracadula f
volumetrico): applicazioni cliniche possibili, funzionalita e 4 elastosoriogranc & mﬂomo:o@ﬂmro elastasonograiic
capacita di elaborazione a appare non a appare non a appare non
accurata per accurata per accurata per
difficolta nella difficolta nella difficolta nella
capacita di capacita di capacita di
definizione della  definizione della definizione della
qualita/pattern di - qualita/pattern di qualita/pattern di
compressione compressione compressione
esercitato dalla  esercitato dalla esercitato dalla
sonda sonda sonda
3 4 (migliore 3 3
grgonemia e
Ergonomia del sistema e semplicita d'uso 4 interfaccia
semplice)
SUBTOTALE , % 16 L 2 16
Minimo 18
ESCLUSA 56 67 ESCLUSA







