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U.0.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 20P103 - PROCEDURA APERTA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L’INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI (POMPE
ELASTOMERICHE) DELL’AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA’ PADOVA.

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA del 14/07/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 del mese di luglio alle 10,00 in Padova, Viale della

Navigazione Interna, 38 presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica,

ha luogo la seduta pubblica via google meet per I'apertura delle offerte economiche delle ditte

partecipanti alla gara in oggetto indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 1739 del

27/09/2021.

Si prende atto che:

- la procedura in tre lotti viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL ID n.
146025148;

Il seggio di gara nominato con nota prot. n. 46803 del 12/07/2022, & costituito da:

- Dott.ssa Antonella Dai Pra, in qualita di autorita di gara,

- Michela Zulian in qualita di teste e verbalizzante.

Ha inviato richiesta di partecipare la ditta BAXTER SPA nella persona del Sig. Stratta Paolo
Antonio Maria, nato a Milano il 03/12/1958 (Passaporto YA5109950 rilasciato dal Ministro Affari
Esteri), giusta delega conferita in data 11/07/2022 che permette allo stesso di rappresentare la
ditta nella presente seduta di gara, si prende atto che la ditta non ha effettuato il collegamento alla
seduta in meet.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore
Generale n. 474 del 07/03/20222, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate
dalle seguenti ditte precedentemente ammesse, come da verbali del 10/11/2021 e del 23/11/2021

gia pubblicato nella procedura sintel e nel sito aziendale:



Lotto 1:

ALEA BAXTER MULTIMEDICAL | SURGIKA | TAUMEDICAL | TECNOLINE TSS
MEDICAL SPA MEDICAL
Lotto 2;
ATES BAXTER HOSPITAL MULTIMEDICAL TSS MEDICAL
MEDICA SPA SERVICE
Lotto 3:
ATES BAXTER TSS MEDICAL
MEDICA SPA MULTIMEDICAL

In via preliminare vengono ricordate le modalita di aggiudicazione che avverra, per entrambi i lotti,
sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioé a favore dell'offerta
economicamente pit vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualita punteggio massimo 70
punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti.
La Commissione Giudicatrice ha redatto n. 3 verbali allegati come parte integrante e sostanziale al
presente atto.

L'autorita di gara, quindi, procede con la lettura del verbale n. 3 del 28/06/2022 redatto dalla
Commissione Giudicatrice contenente la valutazione qualitativa definitiva effettuata comunicando i
punteggi per ciascun parametro e il punteggio totale qualita attribuito a ciascuna offerta.

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risultano i seguenti punteggi qualita:

Lotto 1:

ALEA MULTIMEDICAL | SURGIKA | TAUMEDICAL | TECNOLINE | 755
MEDICAL | BAXTER SPA MEDICAL
ESCLUSA | Funti6s ESCLUSA ESCLUSA | ESCLUSA ESCLUSA | ESCLUSA

Lotto 2:
HS MULTIMEDICAL TSS MEDICAL

ATES BAXTER
MEDICA SPA HOSPITAL

SERVICE
ESCLUSA | Punti 65 — EBELLISA ESCLUSA
Lotto 3:

ATES BAXTER | MULTIMEDICAL | 1oc MEDICAL
MEDICA SPA
ESCLUSA 65 ESCLUSA ESCLUSA

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti I'offerta economica con i seguenti esiti:



LOTTO 1 - Importo a base d’asta € 383.150,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE

i BAXTER SPA € 354.050,00 65 30 95

LOTTO 2 — Importo a base d'asta € 22.750,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE
1A BAXTER SPA € 21.000,00 65 30 95
2N HS HOSPITAL € 22.540,00 45 17,66 62,66

LOTTO 3 —Importo a base d'asta € 32.025,00

Pos.ne Ditta Offerta P. Qualita P. Prezzo TOTALE

I BAXTER SPA € 32.000,00 65 30 95

La seduta viene chiusa alle ore 10:30.
Viene redatto il presente verbale, composto da 3 (tre) facciate piu i tre verbali della commissione
giudicatrice allegati, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Dott.ssa Antonella Dai Pra — Autorita di gara
= EQ{ N
A« Jove R0 Lo

Michela Zulian — teste e verbalizzante
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VERBALE DI RIUNIONE

DATA |ORA DI INIZIO ORA DI FINE

22/03/2022 15:00 16:00

OGGETTO: 1° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P103 “Dispositivi per
I'infusione continua di farmaci (pompe elastomeriche)” per i fabbisogni dell’Azienda
Ospedale - Universita Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo pér
ulteriori 24 mesi.

PRESENTI

Presidente: Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione

Componenti:  |Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione

Segretario Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della
Verbalizzante: |Logistica

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

Presso la sala riunioni della UOC Anestesia e Rlanlmazmne - 3° Ptano Monoblocco si riunisce la
Commissione Giudicatrice nominata come da nota prot. 16612 del 08/03/2022 per dare awvio ai
lavori della gara in oggetto.

[l Presidente della Commissione, insieme ai componenti, stabilisce le modalita e i tempi dei lavori
della Commissione:

1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica
presentata

2° step: richiesta di campionatura alle ditte partecipanti
3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato.

Si concorda la data della prossima riunione per il giorno 06 aprile ore 15:00 presso la sala riunioni
della UOC Anestesia e Rianimazione.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata.

<
Presidente : Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione /{ M,‘N@.\:

Componenti:

Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione WQM

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione k MJ
U N

Il Segretario Verbalizzante

Michela Zulian
Verbale di riunione %gﬁém
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VERBALE DI RIUNIONE

DATA  [ORADIINIZIO _ORADI FINE

14/04/2022 11 DO ll 45

OGGETTO: 2° incontro lavori commissione gludlcatrlce gara ID 20P103 “Dispositivi pe
Iinfusione continua di farmaci (pompe elastomerlcha)" per i fabbisogni dell’Azienda

Ospedale - Universita Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi. -

-

PRESENTI
Presidente: Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione
Componenti:  |Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione
Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione
Segretario Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della
Verbalizzante: |[Logistica

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSiONE

Presso la sala riunioni della UOC Anestesia e Rianimazione — 3° Piano Monoblocco si numsce la
Commissione Giudicatrice per il secondo incontro.

La Commissione ha verificato i requisiti minimi richiesti, come da schema allegato, con le seguenti
risultanze:
LOTTO 1

- Ditta Alea Medical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta Baxter vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta Multimedical vengono soddisfatti i I‘GQUISltI minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta Surgika vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta Tau medica vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta Tecnoline vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,

- Ditta TSS Medical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale.

LOTTO 2
- Ditta Ates Medica vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta Baxter vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta HS Hospital Service vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato
speciale,
- Ditta Multimedical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta TSS Medical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale.

LOTTO 3
- Ditta Ates Medica vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta Baxter vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta Multimedical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale,
- Ditta TSS Medical vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale.
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La Commissione decide di richiedere campionatura a tutte le ditte rispondenti ai requisiti minimi.
Decide inoltre che le prove verranno effettuate presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica,
Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale 1-3, Clinica Ginecologica, Urologia.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate e da n. 1 allegato.

L —
Presidente : Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione MVI (DV;/
; 9yt
Componenti: € g
Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione A ‘ OQ { Y'U'Q/&-\
Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione 7 f. sl é_)@a
('

Il Segretario Verbalizzante
Michela Zulian

[~
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VERBALE DI RIUNIONE

DATA ORA DI INIZIO ORA DI FINE

28/06/2022 15:00 16:30

OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P103 “Dispositivi per
infusione continua di farmaci (pompe elastomeriche)” per i fabbisogni dell’Azienda

Ospedale - Universita Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per
ulteriori 24 mesi.

PRESENTI
Presidente: Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione

Componenti:  |Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione

Segretario Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della
Verbalizzante: |Logistica

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

Presso la sala riunioni della UOC Anestesia e Rianimazione — 3° Piano Monoblocco si riunisce la
Commissione Giudicatrice per il terzo incontro.

La Commissione relaziona sulle prove pratiche effettuate riportando quanto segue:
LOTTO 1

- Ditta Aleal Medical: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA,;

- Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura la Commissione procede con l'attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata;

- Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce |la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puod ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto |a ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA,;

- Ditta Surgika: a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato la
presenza di un filtro aria con foro per espulsione aria che non garantisce l'isolamento del
sistema comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si pud ritenere
chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene
ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA,

- Ditta Tau Medical: a seguito della prova della campionatura é stata riscontrata la presenza
di un foro al'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
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I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si pud ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:
Ditta Tecnoline a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza di
un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. |l sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:
Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce I'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si pud ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

LOTTO 2

Ditta Ates Medica: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in quanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:
Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura la Commissione procede con I'attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata;

Ditta HS Hospital a seguito prova della campionatura la Commissione procede con
I'attribuzione dei punteggi come da tabella indicata:

Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce la sicurezza del dispositivo in guanto permette
I'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;
Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce I'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si puo ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitolato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

LOTTO 3

Ditta Ates Medica: a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce Ia sicurezza del dispositivo in quanto permette
l'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmaco/liquido. I sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale,
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA:
Ditta Baxter: a seguito prova della campionatura la Commissione procede con l'attribuzione
dei punteggi come da tabella indicata:

Ditta Multimedical a seguito della prova della campionatura & stata riscontrata la presenza
di un foro all'estremita del guscio di protezione (caratteristica non riscontrabile in scheda
tecnica). Tale forellino non garantisce Ia sicurezza del dispositivo in quanto permette
l'accesso tramite ad esempio un ago al serbatoio interno contenente il farmaco
permettendone il prelievo e/o la somministrazione di altro farmacol/liquido. Il sistema quindi
non si puo ritenere un sistema chiuso, requisito minimo richiesto da capitolato speciale.
pertanto la ditta non viene ammessa al prosieguo della procedura risultando ESCLUSA;
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- Ditta TSS Medical a seguito della prova della campionatura la Commissione ha riscontrato
la presenza di un filtro aria con foro che non garantisce l'isolamento del sistema
comportando ad esempio il rischio di infezioni. Il sistema quindi non si pud ritenere chiuso,
requisito minimo richiesto da capitoiato speciale, pertanto la ditta non viene ammessa al
prosieguo della procedura risultando ESCLUSA.

Procede poi all'attribuzione dei punteggi come da schema allegato.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e da n. 1 allegato.

-

Presidente : Dr. Maurizio Furnari — Istituto Anestesia e Rianimazione %‘E }
lren

Componenti:

Dott.ssa Maria Antonia Lanzillotta - Anestesia e Rianimazione w&wﬁ(m

Dr. Stefano Dal Cin - Istituto Anestesia e Rianimazione Q(+ / B.Q, (
[ L

Il Segretario Verbalizzante
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